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FotoDent® denture 

Zweckbestimmung: Lichthärtendes Material zur Herstellung von dentalen 
Prothesenbasen.
Indikation: herausnehmbare Prothesenbasen
Kontraindikation: Bei Bestehen einer Allergie auf einen Bestandteil oder 
mehrere Bestandteile.
Patientenzielgruppen: Patienten mit einem teilbezahnten oder komplett 
zahnlosen Ober- und/oder Unterkiefer. 
Vorgesehene Anwender: Für die Herstellung der Prothesenbasis im 3D Druck 
ist der Zahntechniker bzw. das Fachpersonal im Dentallabor zuständig. Der 
Zahnarzt verwendet die fertig gestellte Prothese am Patienten.

1. Anforderungen / Equipment
Drucker: Rapid Shape: D20II, D30II, D90II, D20+, D30+ (385nm), Asiga: 
MAX UV, PRO 4K (385nm), Dreve: Phrozen Sonic XL 4K (qualified by Dreve) / 
Phrozen Sonic XL 4K 2022 (qualified by Dreve)
Software: Autodesk Netfabb®, Composer, Dreve ElementS
Nachhärteeinheiten: PCU LED N2, FotoDent® flash, Otoflash G171, RS cure 
Bei der Nutzung eines anderen Equipments sprechen Sie uns an.

Grundlegende Materialeigenschaften
Siehe Tabelle 1. Technisches Datenblatt (TDS). Auf Anfrage erhältlich.

2. Verarbeitungsbedingungen
2.1 Digitale Datei der Prothesenbasis
2.1.1 Dateiformat: STL Datei
2.1.2 Digitales Design: Prothesenbasis oder Basisplatte 
2.2 Asiga Drucker und Software
2.2.1  Hardware: Siehe Anwendungshinweise in der dem Drucker beiliegenden 

Anleitung.
2.2.2  Asiga Drucker Software (Composer): Siehe Anwendungshinweise in der 

dem Drucker beiliegenden Anleitung. 
2.2.3  Druckparameter:
 a) Schichtdicke: 50μm
 b) Optimale Ausrichtung: 0–15 Grad geneigte Ausrichtung
 c) Größe der Supports: variiert basierend auf dem gewählten Support-Typ
 d)  Platzierung der Supports: im Bereich des äußeren Umfangs der 

Prothesen basis und der Labialregion. Die labiale Seite ist der Bauplatt-
form zugewandt.

2.2.4 Umgebungsbedingungen 
 a) Temperatur im Bauraum der MAX UV/PRO 4K: 35 °C ± 3 °C 
 b) Luftfeuchtigkeit: 30–70 %
2.3 Rapid Shape Drucker und Software
2.3.1  Hardware: Siehe Anwendungshinweise in der dem Drucker beiliegenden 

Anleitung.
2.3.2  Rapid Shape Drucker Software (Autodesk netfabb®): Siehe Anwendungs-

hinweise in der dem Drucker beiliegenden Anleitung.
2.3.3 Druckparameter: 
 a) Schichtdicke: 50μm 
 b) Optimale Ausrichtung: 0–15 Grad geneigte Ausrichtung
 c)  Größe der Supports: variiert basierend auf dem gewählten Support-Typ
 d)  Platzierung der Supports: im Bereich des äußeren Umfangs der Prothesen-

basis und der Labialregion. Die labiale Seite ist der Bauplattform 
zugewandt.

2.3.4 Umgebungsbedingungen 
 a)  Temperatur für den Druck: Siehe Anwendungshinweise in der dem 

Drucker beiliegenden Anleitung.
 b) Luftfeuchtigkeit: 30–70 %
2.4 Dreve Phrozen Drucker und Software  
2.4.1  Hardware: Siehe Anwendungshinweise in der dem Drucker beiliegenden 

Anleitung.
2.4.2  Dreve Phrozen Drucker Software (Dreve ElementS): Siehe Anwendungshin-

weise in der dem Drucker beiliegenden Anleitung.
2.4.3  Druckparameter:
 a) Schichtdicke: 100μm
 b) Optimale Ausrichtung: 10 Grad ± 2,5 Grad geneigte Ausrichtung
 c) Größe der Supports: variiert basierend auf dem gewählten Support-Typ

 d)  Platzierung der Supports: im Bereich des äußeren Umfangs der Prothe-
senbasis und der Labialregion. Die labiale Seite ist der Bauplattform zu-
gewandt.

2.4.4 Umgebungsbedingungen
 a)  Temperatur für den Druck: Siehe Anwendungshinweise in der dem Drucker 

beiliegenden Anleitung.  
 b) Luftfeuchtigkeit: 30–70 %
2.5  Empfohlene Lichthärtegeräte für die Nachhärtung
2.5.1  UV-Nachhärtegeräte 

Siehe Übersicht Nachhärtung 2.5.1
2.6 Hinweis
Die Spezifikationen und die Biokompatibilität wurden unter Verwendung der 
zuvor genannten Drucker, der jeweils zugehörigen Software (Autodesk® Netfabb, 
Composer, Dreve ElementS) sowie den angegebenen Prozessparametern validiert.

3. Prozessbeschreibung
3.1 Vorbereitung
•  Optimale Ausrichtung der Prothesenbasis für den Druck: 0–15 Grad geneigte 

Ausrichtung. Die labiale Seite ist der Bauplattform zugewandt, wie beispiels-
weise in den Abbildungen unter 3.1 dargestellt. 

•  Beim Verarbeiten von FotoDent® denture empfehlen wir das Tragen von persön-
licher Schutzausrüstung, z. B. von geeigneten Handschuhen, Schutzbrille, etc.

•  FotoDent® denture 1 Stunde vor Benutzung im Originalgebinde für mindestens 
30 Sekunden gut aufschütteln.

•  Gießen Sie FotoDent® denture vorsichtig in den vorgegebenen Behälter der 
Produktionsanlage.

•  Siehe auch Anwendungshinweise in der beiliegenden Anleitung des Druckers.
•  Entfernen Sie eventuell entstandene Blasen mit einem sauberen Gegenstand.

Verarbeitungstemperaturen 

Rapid Shape 23 ± 3 °C

Asiga 35 ± 3 °C

Phrozen 23 ± 3 °C

3.2 Druckprozess
•  Wählen Sie das entsprechende Profil für FotoDent® denture in der Software 

des Druckers. Stellen Sie sicher, dass die verwendete Software auf dem neu-
esten Stand ist.

  Rapid Shape:   FotoDent® denture rosa-opak #D35501 
FotoDent® denture rosa-transparent #D35500

  Asiga:   FotoDent® denture rosa-opak_D35501.ini 
FotoDent® denture rosa-transparent_D35500.ini

  Dreve Phrozen:   Dreve FotoDent denture pink opaque v4_1 
Dreve FotoDent denture pink transparent v4_1

•  Start des Druckprozesses
3.3 Verarbeitung nach dem Druckprozess
•  Nach Fertigstellung des Bauprozesses ist eine direkte Nachbearbeitung  

(s. folgende Schritte) ratsam.
•  Nach dem Hochfahren der Plattform wird eine Abtropfzeit von ca. 10 Minuten 

empfohlen.
•  Entfernen der Bauteile von der Plattform.
3.4 Reinigung
•    Die gedruckten Bauteile in einem separaten Behälter mit 97 % Isopropanol (IPA)  

mittels Ultraschallbad für 2 Minuten vorwaschen, anschließend für  
2 weitere Minuten in einem Behälter mit frischem Isopropanol waschen. 
Die gedruckten Bauteile mit Druckluft trocknen. Für eine besonders effektive 
Reinigung mit Isopropanol wird die Verwendung von Ex-geschützten Ultra-
schallanlagen empfohlen.

3.5 Nachhärtung
Siehe Übersicht Nachhärtung 
•  Anschließend die FotoDent® denture Basis in einem Ofen bei 90 °C für  

10 Minuten temperieren.
3.6 Finishing
•  Empfehlung: Zur Oberflächenglättung die Prothese polieren oder lackieren. Zur 

Lackierung sind Plaquit und NanoVarnish optimal geeignet.

4. Wichtige Hinweise
•  Zur Fixierung der Prothesenzähne in der FotoDent® denture Basis empfehlen 

wir VITA VIONIC® BOND oder IvoBase CAD Bond.
•  Entfernen Sie den Behälter aus dem Drucker und filtern Sie das Harz durch 

ein feines 190-Mikron-Farbsieb, wenn: 
- der Druck teilweise oder vollständig fehlgeschlagen ist, oder 
-  Partikel von polymerisierten Rückständen im Behälter sichtbar sind oder 

auf dem Boden haften
•  Um Blasen zu vermeiden, lassen Sie das Material nach der Filtration 1 bis 2 Stunden  

ruhen, bevor Sie es weiterverwenden.
•  Verwerfen und ersetzen Sie FotoDent® denture durch eine neue Charge, wenn 

Verunreinigung, offensichtliche Gelierung oder Polymerisation nach der Filtration 
beobachtet werden kann.

•  Mischen Sie keine unterschiedlichen Chargen von FotoDent® denture.
•  Um eine Beeinträchtigung der Materialqualität zu vermeiden, das flüssige 

Material keinesfalls dem Licht aussetzen. Abweichungen vom aufgeführ-
ten Herstellungsprozess können die Biokompatibilität beeinträchtigen, zu 
veränderten mechanischen Eigenschaften und/oder Farbabweichungen des  
FotoDent® denture Materials führen.

•  Die Spezifikationen und die Biokompatibilität wurden unter Verwendung 
der zuvor genannten Drucker, der jeweils zugehörigen Software (Autodesk® 
Netfabb, Composer, Dreve ElementS) sowie den angegebenen Prozesspara-
metern validiert. Änderungen an der Prozessausrüstung, den Parametern 
oder der Software können dazu führen, dass das Endprodukt außerhalb der 
Spezifikationen liegt. 

•  Bitte kontaktieren Sie die Dreve Dentamid GmbH für eine Übersicht der vali-
dierten Software und Prozesshardware.

5. Reinigung
Vor der ersten Anwendung am Patienten sollten die Prothesenbasen mit Zahn-
ersatzreiniger, die für Acrylat-Prothesen empfohlen werden, gereinigt werden. 
Die Verwendung von aggressiven Reinigungsmitteln kann das Material und die 
Oberfläche beschädigen. Ein längerer Kontakt der Prothese mit stark färbenden 
Getränken (z. B. Tee oder Kaffee) kann zur Verfärbung der Prothese führen.

6. Desinfektion
Für die Desinfektion empfehlen wir die Verwendung einer 0,2 % Clorhexidin- 
Lösung oder 0,5 % Natriumhypochlorid-Lösung mit einer Einwirkzeit von  
5 Minuten, anschließend gut trocknen lassen.

7. Sterilisation
FotoDent® denture ist nicht sterilisierbar.

8. Chargennummer / Haltbarkeitsdatum
Die Chargennummer und das Haltbarkeitsdatum befinden sich auf jeder  
FotoDent® denture Verpackung. Bei Beanstandungen des Produktes bitte immer 
die Chargennummer des Produktes angeben. Verwenden Sie das Produkt nicht 
nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums.

9. Warnhinweise / Mögliche Gefahren
Gefahren- und Sicherheitshinweise sind dem Produktetikett und/oder dem 
entsprechendem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

10. Entsorgung
Entsorgen Sie FotoDent® denture gemäß den lokalen/regionalen/nationale/
internationale Vorschriften.
Sehen Sie hierzu bitte auch die Informationen im Sicherheitsdatenblatt

11. Schwerwiegende Vorfälle
Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vor-
fälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem 
der Anwender und/oder Patient niedergelassen ist, zu melden.

FotoDent® denture 
Intended use
Light curing material for production of dental denture base.
Indication for use: Light curing material for production of full and partial re-
movable dentures using 3D printing proce
Indication: Removable denture basis

Contraindication: In the presence of allergy to one or more components.
Patient target group: Patients with a partially toothed or completely edentulous 
upper and/or lower jaw.
Intended users: The dental technicians or specialist staff in the dental laboratory 
is responsible for the production of denture bases in 3D printing. The dentist uses 
the finished denture base on the patient.

1. Requirements
Printer: Rapid Shape: D20II, D30II, D90II, D20+, D30+ (385nm), Asiga:  
MAX UV, PRO 4K (385nm), Dreve: Phrozen Sonic XL 4K (qualified by Dreve) /
Phrozen Sonic XL 4K 2022 (qualified by Dreve)
Software: Autodesk Netfabb®, Composer, Dreve ElementS
Post curing uni: PCU LED N2, FotoDent® flash, Otoflash G171, RS cure 
Please contact us if you are using any other type of equipment.

Basic Material Properties
See table 1. Please refer to Technical Data Sheet (TDS). Available on request.

2. Specific Manufacturing Considerations
2.1 Digital denture base file
2.1.1 File format: STL file
2.1.2 Digital design: denture base or baseplate 
2.2 Asiga printer and software
2.2.1  Hardware: Please refer to the printer manufacturer’s manual for this  

information.
2.2.2  Asiga Printer Software (Composer): Please refer to the printer manufacturer’s 

manual for this information
2.2.3  Printing parameters  

a) Slice thickness: 50μm 
b) Optimal Orientation:  0–15 degree tilted orientation 
c) Support point size: varies based on support type chosen 
d)  Support density: perimeter of denture base and labial region. The labial 

side faces the build platform.
2.2.4 Environmental Conditions 
 a) MAX UV/PRO 4K print room temperature: 35 °C ± 3 °C 
 b) Humidity: 30–70 %
2.3 Rapid Shape printer and software
2.3.1  Hardware: Please refer to the printer manufacturer’s manual for this  

information.
2.3.2  Rapid Shape Printer Software (Autodesk netfabb®): Please refer to the 

printer manufacturer’s manual for this information. 
2.3.3 Printing Parameters
 a) Slice thickness: 50μm
 b) Optimal Orientation: 0–15 degree tilted orientation
 c)  Support point size: varies based on support type chosen
 d)  Support density: perimeter of denture base and labial region. The labial 

side faces the build platform.
2.3.4 Environmental conditions 
 a)  Print temperature: Please refer to the printer manufacturer’s manual for 

this information.
 b) Humidity:  30–70 %
2.4 Dreve Phrozen printer and software
2.4.1  Hardware: Please refer to the printer manufacturer’s manual for this  

information.
2.4.2  Dreve Phorzen Printer Software (Dreve ElementS): Please refer to the printer 

manufacturer’s manual for this information.
2.4.3 Printing Parameters
 a) Slice thickness: 100μm
 b) Optimal Orientation:10 degrees ± 2.5 degrees inclined orientation
 c) Support point size: varies based on support type chosen
 d)  Support density: perimeter of denture base and labial region. The labial 

side faces the build platform.
2.4.4 Environmental conditions
 a)  Print temperature: Please refer to the printer manufacturer’s manual for 

this information.
 b) Humidity: 30–70 %

2.5  Recommended curing light equipment (Post curing units)
2.5.1  UV curing Flood Type System 

See overview post-curing 2.5.1
2.6 Notification
The specifications and biocompatibility have been validated using printer software 
(Autodesk Netfabb®, Composer, Dreve ElementS) and aforementioned printer 
and process parameters indicated.

3. Process description
3.1 Preparation
•  Optimal orientation of denture base for printing: 0–15 degree tilted orien-

tation. The labial side faces the build platform, for for example as shown in 
the figures under 3.1 

•  During the application of FotoDent® denture we recommend wearing personal 
protective equipment i.e. suitable gloves, safety goggles etc.

•  FotoDent® denture should be well shaken for a minimum of 30 seconds,  
1 hour before use.

•  Carefully pour FotoDent® denture into the pre-determined container of the 
production unit.

• Please see further steps within printer manual.
• Remove all bubbles with a cleaned object.

Processing temperature

Rapid Shape 23 ± 3 °C

Asiga 35 ± 3 °C

Phrozen 23 ± 3 °C

3.2 Printing process
•  Select the corresponding profile for FotoDent® denture in the printer software. 

Make sure that all software is up to date.
  Rapid Shape:   FotoDent® denture pink opaque #D35501 

FotoDent® denture pink transparent #D35500
  Asiga:   FotoDent® denture pink opaque_D35501.ini 

FotoDent® denture pink transparent_D35500.ini
 Dreve Phrozen:  Dreve FotoDent denture pink opaque v4_1 

Dreve FotoDent denture pink transparent v4_1
• Start the printing process.
3.3 Processing after the printing process
•  After completion of the building process, direct further processing (see following 

steps) is recommended.
•  After the platform has been raised, a dripping time of approx. 10 minutes 

is recommended.
• Remove the components from the platform
3.4 Cleaning
•  Prewash the printed parts in 97 % Isopropanol (IPA) in an ultrasonic bath for  

2 minutes in a container, afterwards wash for additional 2 minutes in a con-
tainer with fresh Isopropanol. Dry the printed part with compressed air. For a 
particular effective cleaning with isopropanol, the use of explosion-protected 
ultrasonic units is recommended.

3.5 Post curing
See overview post curing. 
•  Afterwards temper the denture base in an oven at 90 °C for 10 minutes.
•  Recommendation: To smooth the surface, polish or lacquer the prosthesis.

Plaquit and NanoVarnish are ideally suited for lacquering.

4. Important notes
•  Recommended bonding adhesive for denture teeth: VITA VIONIC® BOND or 

IvoBase CAD Bond. 
•  Remove the container from the printer and filter the resin through a fine  

190 Micron paint strainer, if:  
- print has failed partially or completely, or 
-  particulates of polymerized residues are visible in the container or stick 

to the bottom
•  To avoid bubbles, let the material rest for 1 to 2 hours prior to use, after filtration.
•  Discard and replace the FotoDent® denture material with a new batch, if 

contamination, evident gelation or polymerization is observed after filtering.

2. Conditions de traitement
2.1. Fichier numérique de la base de prothèse
2.1.1 Format de fichier : fichier STL
2.1.2 Design numérique : base de prothèse ou plaque-base 
2.2 Imprimante Asiga et logiciel
2.2.1  Matériel informatique : Voir Consignes d’utilisation dans la notice jointe 

à l’imprimante.
2.2.2  Logiciel d’imprimante Asiga (Composer) : Voir Consignes d’utilisation dans 

la notice jointe à l’imprimante. 
2.2.3 Paramètres d’impression : 
 a) Épaisseur de couche : 50 μm.
 b) Orientation optimale : orientation inclinée de 0–15 degrés.
 c) Taille des supports : variable en fonction du type de support choisi.
 d)  Emplacement des supports : dans la zone du périmètre extérieur de la base 

de prothèse et de la région labiale. Le côté labial est tourné vers la plateforme 
de construction.

2.2.4 Conditions ambiantes 
 a)  Température dans l’espace de construction du MAX UV / PRO 4K:  

35 °C ± 3 °C.
 b) Humidité de l’air 30–70 %.
2.3. Imprimante Rapid Shape et logiciel
2.3.1  Matériel informatique : Voir Consignes d’utilisation dans la notice jointe 

à l’imprimante.
2.3.2  Logiciel d’imprimante Rapid Shape (Autodesk Netfabb®) : Voir Consignes 

d’utilisation dans la notice jointe à l’imprimante. 
2.3.3 Paramètres d’impression 
 a) Epaisseur de couche : 50 μm.
 b) Orientation optimale : orientation inclinee de 0–15 degres.
 c) Taille des supports : variable en fonction du type de support choisi.

 d)  Emplacement des supports: dans la zone du perimetre exterieur de la 
base de prothese et de la region labiale. Le cote labial est tourne vers la 
plateforme de construction.

2.3.4 Conditions ambiantes 
 a)  Température pour l’impression : Voir Consignes d’utilisation dans la 

notice jointe à l’imprimante.
 b) Humidité de l’air : 30–70 %
2.4. Imprimante Dreve Phrozen et logiciel
2.4.1  Materiel informatique : Voir Consignes d’utilisation dans la notice jointe 

a l’imprimante.
2.4.2  Logiciel d’imprimante Drev Phrozen (Dreve ElementS) : Voir Consignes 

d’utilisation dans la notice jointe a l’imprimante.
2.4.3 Parametres d’impression
 a) Epaisseur de couche : 100 μm.
 b) Orientation optimale : orientation inclinée de 10 degrés ± 2,5 degrés.
 c) Taille des supports : variable en fonction du type de support choisi.
 d)  Emplacement des supports: dans la zone du perimetre exterieur de la 

base de prothese et de la region labiale. Le cote labial est tourne vers la 
plateforme de construction.

2.4.4 Conditions ambiantes
 a)  Temperature pour l’impression : Voir Consignes d’utilisation dans la notice 

jointe a l’imprimante.
 b) Humidite de l’air : 30–70 %
2.5  Appareils de photopolymérisation recommandés pour le post-dur-

cissement 
2.5.1  Appareils de post-traitement UV 

Voir aperçu post-traitement 2.5.1
2.6 Remarque
Les spécifications et la biocompatibilité ont été validées en utilisant les impri-
mantes susmentionnées, le logiciel respectivement associé (Autodesk® Netfabb, 
Composer, Dreve ElementS) ainsi que les paramètres de processus indiqués.

3. Description du procédé
3.1 Traitement préalable
•  Orientation optimale de la base de prothèse pour l’impression : orientation  

inclinée de 0–15 degrés. Le côté labial est tourné vers la plateforme de  
construction, comme le montrent par exemple les illustrations du point 3.1.

•  Pour le traitement du FotoDent® denture, nous recommandons de porter 
un équipement de protection individuelle, par ex. des gants, lunettes de  
protection, etc. adaptés.

•  Bien secouer le matériau dans son emballage d’origine pendant au moins  
30 secondes 1 heure avant l’utilisation.

•  Versez précautionneusement le matériau dans le récipient défini de  
l’installation de production.

•  Voir également les consignes d’application dans les instructions de l’imprimante.
•  Enlever des bulles éventuelles avec un objet propre.

Températures de traitement 

Rapid Shape 23 ± 3 °C

Asiga 35 ± 3 °C

Phrozen 23 ± 3 °C

3.2 Procédé d’impression
•  Sélectionnez le profil correspondant pour FotoDent® denture dans le logiciel 

de l’imprimante. Assurez-vous que le logiciel utilisé est à jour.
  Rapid Shape:   FotoDent® denture pink opaque #D35501 

FotoDent® denture pink transparent #D35500
  Asiga:   FotoDent® denture pink opaque_D35501.ini 

FotoDent® denture pink transparent_D35500.ini
 Dreve Phrozen:  Dreve FotoDent denture pink opaque v4_1 

Dreve FotoDent denture pink transparent v4_1
•  Lancement du procédé d’impression.
3.3 Traitement après le procédé d’impression
•  Une fois le processus de construction terminé, un post-traitement direct (cf. 

les étapes suivantes) est souhaitable.

•  Un temps d’égouttage de 10 minutes env. est recommandé après le démarrage 
de la plateforme.

•    Retrait des composants de la plateforme.
3.4  Nettoyage
•  Pré-laver les composants imprimés dans une cuve séparée avec 97 %  

d’isopropanol (IPA) au moyen d’un bain ultrasonique pendant 2 minutes, 
ensuite laver dans une cuve avec de l’isopropanol frais/propre pendant encore  
2 minutes. Sécher les composants imprimés à l’air comprimé. Pour un nettoyage 
particulièrement efficace avec de l’isopropanol, il est recommandé d’utiliser 
des installations à ultrasons protégées contre les explosions.

3.5 Post-durcissement
Voir l’aperçu du post-durcissement.
•  Ensuite, tempérer la base en FotoDent® denture dans un four à 90 °C pendant 

10 minutes.
3.6 Finition
•  Recommandation : pour le lissage de la surface, polir ou laquer la prothèse. Pour 

le laquage, Plaquit et NanoVarnish conviennent parfaitement.

4. Remarques importantes
•  Pour la fixation des dents prothétiques dans la base en FotoDent® denture, 

nous recommandons VITA VIONIC® BOND ou IvoBase CAD Bond.
•  Retirer la cuve de l’imprimante et filtrer la résine à travers un filtre à 

peinture fin de 190 microns si: 
- l’impression a échoué complètement ou partiellement ou 
-  des particules de résidus polymérisés sont visibles dans la cuve ou 

adhèrent au fond
•  Pour éviter des bulles, laisser reposer le matériau après la filtration pendant 

1 à 2 heures de poursuivre son utilisation.
•  Rejeter et remplacer FotoDent® denture par un autre lot en cas d’impuretés, de 

gélification ou de polymérisation manifestes après la filtration.
•  Ne pas mélanger plusieurs lots de FotoDent® denture.
•  Les spécifications et la biocompatibilité ont été validées en utilisant les im-

primantes susmentionnées, le logiciel respectivement associé (Autodesk® 
Netfabb, Composer, Dreve ElementS) ainsi que les paramètres de processus 
indiqués. Des modifications de l’équipement du processus, des paramètres ou 
du logiciel peuvent avoir pour conséquence que le produit final se trouve hors 
des spécifications.Veuillez contacter la société Dreve Dentamid GmbH pour 
obtenir un aperçu des logiciels et matériels de processus agréés.

•  Les spécifications et la biocompatibilité ont été vérifiées à l’aide des imprimantes 
susmentionnées, de leur logiciel associé (Autodesk® Netfabb, Composer) et les 
paramètres de processus spécifiés. Les modifications apportées à l’équipement 
de traitement, aux paramètres ou au logiciel peuvent rendre le produit final 
hors spécifications. 

•  Veuillez contacter Dreve Dentamid GmbH pour un aperçu du logiciel et du 
matériel de processus validés.

5. Nettoyage
Avant la première utilisation sur les patients, les bases de prothèses doivent 
être nettoyées avec des nettoyants pour prothèses dentaires recommandés 
pour les prothèses en acrylate. L’utilisation de produits nettoyants agressifs est 
susceptible d’endommager le matériau et la surface. Un contact prolongé de 
la prothèse avec des boissons fortement colorantes (par ex. thé ou café) peut 
entraîner une coloration de la prothèse.

6. Désinfection
Pour la désinfection, nous recommandons d’utiliser une solution de chlorhexidine 
de 0,2 % ou une solution d’hypochlorite de sodium de 0,5 % avec un temps 
d’action de 5 minutes. Laisser bien sécher ensuite.

7. Stérilisation
FotoDent® denture ne peut pas être stérilisé.

8. Numéro de lot / date de péremption
Le numéro de lot et la date de péremption se trouvent sur chaque emballage 
FotoDent® denture. En cas de réclamation, prière de toujours indiquer le numéro 
de lot. N’utilisez pas le produit une fois la date de péremption dépassée.

9. Avertissements / dangers possibles
Relever les consignes de sécurité et de danger sur l’étiquette du produit et/ou 
la fiche de données de sécurité afférente.

10. Élimination
Élimination du contenu/du récipient conformément aux dispositions locales/ 
régionales/nationales/internationales et à la fiche de données de sécurité.

11. Incidents graves
Tous les incidents graves apparus en rapport avec le produit doivent être signalés
au fabricant et aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel se situent
l’utilisateur et/ou le patient.

FotoDent® denture 

Finalidad de uso
Material fotopolimerizable para la elaboración de bases protésicas dentales.
Indicación: Bases protésicas extraíbles
Contraindicaciones: En caso de alergia a uno o varios componentes.
Grupos destinatarios de pacientes: Pacientes con solo parte de los dientes 
o totalmente sin dientes en el maxilar superior y/o inferior.
Usuarios previstos: Es responsable de la fabricación de la base protésica en 
impresión 3D el técnico dental o el personal especializado del laboratorio dental. 
El odontólogo utilizará la prótesis ya elaborada en el paciente.

1. Requisitos / equipamiento
Impresora: Rapid Shape: D20II, D30II, D90II, D20+, D30+ (385nm), Asiga:  
MAX UV, PRO 4K (385nm), Dreve: Phrozen Sonic XL 4K (qualified by Dreve) /  
Phrozen Sonic XL 4K 2022 (qualified by Dreve)
Software: Autodesk Netfabb®, Composer, Dreve ElementS
Unidades de templado posterior: PCU LED N2, FotoDent Flash, Otoflash G171,  
RS cure.
En caso de usar otro equipamiento, contacte con nosotros.

Propiedades básicas de los materiales
Véase la tabla 3. Véase la Hoja de Datos Técnica (HDT). Disponible a petición.

2. Condiciones de procesamiento
2.1 Archivo digital de la base protésica
2.1.1 Formato del archivo: archivo STL
2.1.2 Diseño digital: Base protésica o placa de base
2.2 Impresora Asiga y software
2.2.1   Hardware: Véanse las indicaciones de uso en las instrucciones adjuntas 

a la impresora
2.2.2  Software de la impresora Asiga (Composer): Véanse las indicaciones de 

uso en las instrucciones adjuntas a la impresora. 
2.2.3  Parámetros de impresión: 
 a) Grosor de las capas: 50 μm
 b) Alineación ideal: alineación con una inclinación de 0–15 grados
 c)  Tamaño del soporte: varía en función del tipo de soporte seleccionado
 d)  Colocación del soporte: en el área del contorno externo de la base protésica 

y la de la región labial. El lado labial está orientado hacia la plataforma de 
construcción.

2.2.4 Condiciones ambientales 
 a)  Temperatura en la sala de construcción de la MAX UV/PRO 4K:  

35 °C ± 3 °C
 b) Humedad del aire: 30–70 %
2.3 Impresora Rapid Shape y software
2.3.1  Hardware: Véanse las indicaciones de uso en las instrucciones adjuntas 

a la impresora.
2.3.2  Software de la impresora Rapid Shape (Autodesk netfabb®): Véanse las 

indicaciones de uso en las instrucciones adjuntas a la impresora.
2.3.3 Parámetros de impresión 
 a) Grosor de las capas: 50 μm
 b) Alineacion ideal: alineacion con una inclinacion de 0–15 grados
 c) Tamano del soporte: varia en funcion del tipo de soporte seleccionado
 d)  Colocacion del soporte: en el area del contorno externo de la base protesica 

y la de la region labial. El lado labial esta orientado hacia la plataforma 
de construccion.

2.3.4 Condiciones ambientales 
 a)  Temperatura para la impresión: véanse las indicaciones de uso en las 

instrucciones adjuntas a la impresora.
 b) Humedad del aire: 30–70 %
2.4 Impresora Dreve Phrozen y software
2.4.1  Hardware: Veanse las indicaciones de uso en las instrucciones adjuntas 

a la impresora.
2.4.2  Software de la impresora Dreve Phrozen(Dreve ElementS): Veanse las 

indicaciones de uso en las instrucciones adjuntas a la impresora.
2.4.3 Parametros de impresion
 a) Grosor de las capas: 100 μm
 b) Alineacion ideal: 10 grados ± 2,5 grados de alineacion inclinada
 c) Tamano del soporte: varia en funcion del tipo de soporte seleccionado
 d)  Colocacion del soporte: en el area del contorno externo de la base 

protesica y la de la region labial. El lado labial esta orientado hacia la 
plataforma de construccion.

2.4.4 Condiciones ambientales
 a)  Temperatura para la impresion: veanse las indicaciones de uso en las 

instrucciones adjuntas a la impresora.
 b) Humedad del aire: 30–70 %
2.5  Aparatos de fotopolimerización recomendados para el 

templado posterior
2.5.1  Dispositivos de poscurado UV. 

Véase el resumen de poscurado 2.5.1.
2.6 Nota
Las especificaciones y la compatibilidad biológica se han validado utilizando 
las impresoras anteriormente citadas, el software correspondiente (Autodesk® 
Netfabb, Composer, Dreve ElementS) y los parámetros del proceso indicados.

3. Descripción del proceso
3.1 Preparación
•  Orientación ideal de la base protésica para la impresión: orientación con  

0–15 grados de inclinación. El lado labial está orientado hacia la plataforma 
de construcción, como se muestra por ejemplo, en las figuras del punto 3.1.

•  Para el procesamiento del material líquido recomendamos llevar un equipo de 
protección personal, por ejemplo, guantes adecuados, gafas protectoras, etc..

•  Agite bien el material durante al menos 30 segundos 1 hora antes de utilizarlo 
en el envase original.

•  Vierta el material con cuidado en el recipiente de la instalación de producción 
proporcionado.

•  Véanse también las indicaciones de aplicación en las instrucciones de la im-
presora adjuntas.

•  Elimine todas las posibles burbujas con un objeto previamente limpiado.

Temperaturas de procesamiento

Rapid Shape 23 ± 3 °C

Asiga 35 ± 3 °C

Phrozen 23 ± 3 °C

3.2 Proceso de impresión
•  Seleccione el perfil correspondiente para el FotoDent® denture en el software 

de la impresora. Asegúrese de que el software utilizado esté actuali ado.
  Rapid Shape:   FotoDent® denture pink opaque #D35501 

FotoDent® denture pink transparent #D35500
  Asiga:   FotoDent® denture pink opaque_D35501.ini 

FotoDent® denture pink transparent_D35500.ini
 Dreve Phrozen:  Dreve FotoDent denture pink opaque v4_1 

Dreve FotoDent denture pink transparent v4_1
•  Inicio del proceso de impresión.
3.3 Procesamiento posterior al proceso de impresión
•   Una vez terminado el proceso de construcción, se recomienda un procesamiento 

posterior directo (ver sig. pasos).
•  Después de levantar la plataforma, se recomienda un tiempo de goteo de 

aprox. 10 minutos.
• Retire los componentes de la plataforma.

3.4 Limpieza
•  Lave previamente los componentes impresos en un recipiente separado con un 

97 % de isopropanol (IPA) mediante un baño de ultrasonidos durante 2 minutos, 
a continuación lave durante otros 2 minutos en un recipiente con isopropanol 
fresco/limpio. Seque los componentes impresos con aire comprimido. Para 
una limpieza especialmente efectiva con isopropanol, se recomienda el uso 
de equipos de ultrasonidos protegidos contra explosiones.“

3.5 Templado posterior
Ver resumen templado posterior.
•  A continuación, temple la base FotoDent® denture en un horno a 90 °C durante 

10 minutos.
3.6 Acabado
•  Recomendación: Para el alisado de la superficie, pula o laque la prótesis. Para 

el lacado resultan ideales Plaquit y NanoVarnish.

4. Indicaciones importantes
•  Para fijar las piezas dentales protésicas en la base FotoDent® denture  

recomendamos VITA VIONIC® BOND o IvoBase CAD Bond.
•  Retire el recipiente de la impresora y filtre la resina por un filtro de color fino 

de 190 micras si: 
- la impresión ha resultado total o parcialmente fallida o 
-  hay partículas de restos polimerizados visibles en el recipiente o adheridas 

a la base“
•  Para evitar las burbujas, deje reposar el material después de la filtración entre 

1 y 2 horas antes de volver a utilizarlo.
•  Descarte y sustituya el FotoDent® denture por un nuevo lote si puede obser-

varse suciedad, una gelificación clara o polimerización después del filtrado.
•  No mezcle lotes diferentes de FotoDent® denture.
•  Para evitar que se vea afectada la calidad del material, proteja el material 

líquido de la luz. Las variaciones con respecto al proceso de fabricación indicado 
pueden afectar a la seguridad biológica y conllevar cambios en las propiedades 
mecánicas o variaciones en el color del material.

•  Las especificaciones y la compatibilidad biológica se han validado utilizando 
las impresoras anteriormente citadas, el software correspondiente (Autodesk® 
Netfabb, Composer, Dreve ElementS) y los parámetros del proceso indicados. 
Las modificaciones en el equipamiento para el proceso, los parámetros o el 
software pueden hacer que el producto final quede fuera de las especificaciones.  

•  Por favor, contacte con Dreve Dentamid GmbH para una visión general del 
software validado y el hardware del proceso.

5. Limpieza 
Antes de la primera aplicación en el paciente, deben lavarse las bases protésicas 
con limpiador de dentaduras postizas recomendado para dentaduras acrílicas. El 
uso de productos de limpieza agresivos puede dañar el material y la superficie. 
Un contacto prolongado de la prótesis con bebidas muy colorantes (como té o 
café) puede decolorar la prótesis.

6. Desinfección
Para la desinfección recomendamos usar una solución de, 0,2% de 
clorhexidina o del 0,5% de hipoclorito de sodio con un tiempo de actuación de 
5 minutos, debiendo dejar secar bien a continuación.

7. Esterilización
El FotoDent® denture no puede esterilizarse.

8. Número de lote / fecha de caducidad
El número de lote y la fecha de caducidad aparecen en todos los paquetes del 
FotoDent® denture. En caso de reclamaciones, indique siempre el número de lote. 
No utilice el producto una vez pasada la fecha de caducidad.

9. Advertencias / Posibles riesgos
Las indicaciones de peligros y seguridad pueden verse en la etiqueta del producto 
o la hoja de datos de seguridad correspondiente.

10. Desechamiento
Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación local/regional/
nacional/internacional y a la hoja de datos de seguridad.
A tal respecto, consulte también la información de la hoja de datos de seguridad.

•  Do not mix different batches of FotoDent® denture material.
•  To avoid deterioration of the material quality, protect the liquid mate-

rial from exposure to light. Variations from the described manufactu-
ring process may impair biological safety, lead to modified mechanical  
characteristics and/or color variations of the material.

•  The specifications and biocompatibility have been validated using printer  
software (Autodesk Netfabb®, Composer, Dreve ElementS) and aforementioned 
printer and indicated process parameters, herein. Any unauthorized changes to the  
process equipment, parameters or software may result in a device that is 
out of specifications. 

•  Please contact Dreve Dentamid GmbH for a list of validated software and 
process hardware.

5. Cleaning
Before the initial application on the patient, the base of the denture should 
be cleaned with denture cleaners recommended for acrylic dentures. The use 
of aggressive cleaning agents may damage the material and the surface. The 
prolonged contact of the denture with staining beverages (such as tea or coffee) 
may lead to the discolouration of the denture.

6. Disinfection
We recommend the use of a 0.2 % chlorhexidine solution or 0.5 % sodium  
hypochlorite solution with an exposure time of 5 minutes for disinfection, and 
then allow to dry completely.

7. Sterilization
FotoDent® denture cannot be sterilized.

8. Lot number / Expiry date
The lot number and the expiry date are indicated on each FotoDent® denture 
packaging. In case of complaints please always indicate the lot number of the 
product. Do not use the product after the expiry date.

9. Hazards identification
Hazard and safety information can be found on the product label and/or in the
corresponding safety data sheet.

10. Disposal
Dispose FotoDent® denture in accordance with local/regional/national/inter-
national regulations. 
See also information in safety data sheet.

11. Serious incidents
All serious incidents occuring in relation to the product shall be reported to the 
manufacturer and to the competent authority of the Member State in which the 
user and/or patient is settled.

FotoDent® denture 

Usage prévu : Matériau photopolymérisable pour la fabricaton de bases de 
prothèses dentaires.
Indication : Bases de prothèses amovibles
Contre-indication : En cas d’allergie à un ou plusieurs composants.
Groupes cible de patients : Patients avec une mâchoire supérieure et/ou une 
mâchoire inférieure totalement ou partiellement édentée.
Utilisateurs visés : Le prothésiste dentaire ou le personnel spécialisé du  
laboratoire dentaire est responsable de la fabrication des bases de prothèses en 
impression 3D. Le dentiste utilise la prothèse terminée sur le patient.

1. Exigences / équipement 
Imprimante : Rapid Shape: D20II, D30II, D90II, D20+, D30+ (385nm), Asiga: 
MAX UV, PRO 4K (385nm), Dreve: Phrozen Sonic XL 4K (qualified by Dreve) / 
Phrozen Sonic XL 4K 2022 (qualified by Dreve)
Logicie : Autodesk Netfabb®, Composer
Unités de post-durcissement : PCU LED N2, FotoDent Flash, Otoflash G171,  
RS cure. En cas d’utilisation d’un autre équipement, contactez-nous.

Propriétés fondamentales des matériaux
Voir tableau 1. Feuille de données techniques (FDT). Disponible sur demande.

18 °C
64 °F

28 °C
82 °F Rx only

MADE IN 
GERMANY

11. Incidentes graves
Todos los incidentes graves que se produzcan en relación con el producto deberán 
comunicarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en 
el que esté establecido el usuario y/o paciente
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Beoogd gebruik 
Lichthardend materiaal voor de vervaardiging van dentale prothesebases.
Indicatie: Uitneembare prothesebases
Contra-indicatie: In geval van allergie voor een bestanddeel of meerdere 
bestanddelen.
Doelgroepen patiënten: Patiënten met een gedeeltelijk getande of geheel 
tandeloze boven- en/of onderkaak.
Voorziene gebruikers: Voor de vervaardiging van de prothesebasis in 3D-print 
is de tandtechnicus of het gespecialiseerde personeel van het tandtechnisch 
laboratorium verantwoordelijk. De tandarts gebruikt de afgewerkte prothese 
op de patiënt.

1. Eisen / Uitrusting
Printer: Rapid Shape: D20II, D30II, D90II, D20+, D30+ (385nm), Asiga:  
MAX UV, PRO 4K (385nm), Dreve: Phrozen Sonic XL 4K (qualified by Dreve) / 
Phrozen Sonic XL 4K 2022 (qualified by Dreve)
Software: Autodesk Netfabb®, Composer, Dreve ElementS
Nahardingseenheden: PCU LED N2, FotoDent Flash, Otoflash G171, RS cure.
Neem bij het gebruik van andere apparatuur contact met ons op.

Basiseigenschappen van het materiaal
Zie tabel 1. Zie Technisch informatieblad (TDS). Beschikbaar op aanvraag.

2. Verwerkingsvoorwaarden
2.1 Digitaal bestand van de prothesebasis
2.1.1 Bestandsformaat: STL-bestand
2.1.2 Digitaal design: prothesebasis of basisplaat
2.2 Asiga-printer en software
2.2.1  Hardware: Zie de gebruiksaanwijzingen in de bij de printer geleverde 

handleiding.
2.2.2  Asiga-printersoftware (Composer): Zie de gebruiksaanwijzingen in de bij 

de printer geleverde handleiding.
2.2.3  Printparameters
 a) Laagdikte: 50 µm
 b) Optimale oriëntatie: 0–15 graden hellende oriëntatie
 c) Grootte van de steunen: varieert afhankelijk van het geselecteerde type steun
 d)  Plaatsing van de steunen: in de zone van de onderste omvang van de pro-

thesebasis en in die van de labiale omgeving. De labiale zijde is naar het 
bouwplatform toegekeerd.

2.2.4 Omgevingscondities 
 a) Temperatuur in de bouwruimte van de MAX UV/PRO 4K: 35 °C ± 3 °C 
 b) Luchtvochtigheid: 30–70 %
2.3 Rapid Shape-printer en software
2.3.1  Hardware: Zie de gebruiksaanwijzingen in de bij de printer geleverde 

handleiding.
2.3.2  Rapid Shape-printersoftware (Autodesk netfabb®): Zie de gebruiksaan-

wijzingen in de bij de printer geleverde handleiding.
2.3.3 Printparameters 
 a) Laagdikte: 50 μm
 b) Optimale orientatie: 0–15 graden hellende orientatie
 c)  Grootte van de steunen: varieert afhankelijk van het geselecteerde type 

steun
 d)  Plaatsing van de steunen: in de zone van de onderste omvang van de 

prothesebasis en in die van de labiale omgeving. De labiale zijde is naar 
het bouwplatform toegekeerd. 

2.3.4 Omgevingscondities 
 a)  Temperatuur voor de print: zie de gebruiksaanwijzingen in de bij de 

printer geleverde handleiding.
 b) Luchtvochtigheid: 30–70 %

2.4 Dreve Phrozen-printer en software
2.4.1  Hardware: Zie de gebruiksaanwijzingen in de bij de printer geleverde 

handleiding.
2.3.2  Dreve Phrozen-printersoftware (Dreve ElementS): Zie de gebruiksaanwij-

zingen in de bij de printer geleverde handleiding.
2.4.3 Printparameters
 a) Laagdikte: 100 μm
 b) Optimale orientatie: 10 graden ± 2,5 graden hellende orientatie
 c)  Grootte van de steunen: varieert afhankelijk van het geselecteerde type 

steun
 d)  Plaatsing van de steunen: in de zone van de onderste omvang van de 

prothesebasis en in die van de labiale omgeving. De labiale zijde is 
naar het bouwplatform toegekeerd.

2.4.4 Omgevingscondities
 a) T emperatuur voor de print: zie de gebruiksaanwijzingen in de bij de 

printer geleverde handleiding.
 b) Luchtvochtigheid: 30–70 %
2.5  Aanbevolen lichthardingsapparatuur voor de naharding
2.5.1  UV-nahardingsapparaten 

Zie overzicht nabehandeling 2.5.1.
2.6 Let op
De specificaties en de biocompatibiliteit werden gevalideerd met behulp van 
de eerdergenoemde printers, de respectieve software (Autodesk® Netfabb, 
Composer, Dreve ElementS) en de gespecificeerde procesparameters.

3. Beschrijving van het proces
3.1 Voorbereiding
•   Optimale oriëntatie van de prothesebasis voor de print: 0–15 graden hellende 

oriëntatie. De labiale zijde is naar het bouwplatform toegekeerd, zoals bijvoor-
beeld blijkt uit de figuren onder 3.1.

•  Bij de verwerking van het vloeibare materiaal raden we aan om persoonlijke 
beschermingsmiddelen te dragen, bijv. geschikte handschoenen, veiligheids-
bril, enz.

•  Het materiaal 1 uur vóór gebruik in de originele verpakking gedurende ten 
minste 30 seconden goed schudden.

•  Giet het materiaal zorgvuldig in de gespecificeerde houder van de productie- 
installatie.

•  Zie ook de gebruiksaanwijzingen in de bijgevoegde handleiding van de printer.
•  Verwijder eventuele luchtbellen met een gereinigd voorwerp.

Verwerkingstemperaturen 

Rapid Shape 23 ± 3 °C

Asiga 35 ± 3 °C

Phrozen 23 ± 3 °C

3.2 Printproces
•  Selecteer de desbetreffende profiel voor FotoDent® denture in de software van 

de printer. Zorg ervoor dat de software die u gebruikt up-to-date is.
  Rapid Shape:   FotoDent® denture pink opaque #D35501 

FotoDent® denture pink transparent #D35500
  Asiga:   FotoDent® denture pink opaque_D35501.ini 

FotoDent® denture pink transparent_D35500.in
 Dreve Phrozen:  Dreve FotoDent denture pink opaque v4_1 

Dreve FotoDent denture pink transparent v4_1
•  Start van het printproces.
3.3 Afwerking na het printproces
•  Na afronding van het bouwproces is directe nabewerking (zie volgende  

stappen) aan te bevelen.
•  Nadat het platform omhoog is gebracht, wordt een afdruiptijd van ca.  

10 minuten aanbevolen.
• Verwijderen van de componenten van het platform.
3.4 Reiniging
•  De geprinte onderdelen in een afzonderlijke houder met 97 % isopropanol (IPA) 

gedurende 2 minuten in een ultrasoonbad voorwassen, vervolgens nogmaals 
2 minuten in een houder met vers/schoon isopropanol wassen. De geprinte 



2.5.1 UV-Nachhärtegeräte / UV curing Flood Type System / Appareils de post-durcissement aux UV / Aparatos de templado posterior UV / UV-nahardingsapparaten / Dispositivi di post-indurimento UV / Dispositivos de pós-cura 

Hersteller, Gerätemodell / Manufacturer, Model / Fabricant, Modèle d‘appareil / Fabricante, Modelo del dispositivo / Fabrikant, Apparaatmodel / Produttore, Modello del 
dispositivo / Fabricante, Modelo do dispositivo

PCU LED N2 
(Dreve)

FotoDent® flash (Dreve) Otoflash G171  
(NK-Optics)

RS cure  
(Rapid Shape)

Spannungs versorgung / Supply Voltage /  
Alimentation en tension / Suministro de 
tensión / Apparaatmodel / Tensione elettrica / 
Fornecimento de energia

100–240 V 115–230 V 100, 117, 230 V 24 V

Lampen leistung / Lamp Power / Puissance 
de lampe / Potencia de las luces / Lampver-
mogen / Potenza della lampada / Potência 
da lâmpada

N/A N/A 2 x 100 W 220 W

Lichtintensität / Light Intensity / Intensité  
lumineuse / Intensidad de la luz /  
Lichtintensiteit / Intensità luminosa / 
Intensidade da luz

80 %

Nicht einstellbar / Not adjustable / 
Non réglable / No ajustable / Niet 
instelbaar / Non impostabile / Não 
regulável

Nicht einstellbar / Not adjustable / Non réglable / No ajusta-
ble / Niet instelbaar / Non impostabile / Não regulável

Entsprechend der hinterlegten Parameter für FotoDent® denture im Gerät /  
According to respective parameter set for FotoDent® denture / Selon 
les paramètres enregistrés pour FotoDent® denture dans l‘appareil /  
En conformidad con los parámetros establecidos para el FotoDent® denture 
en el dispositivo / Overeenkomstig de parameters die voor FotoDent® 
denture in het apparaat zijn opgeslagen / Conformemente ai parametri  
salvati per FotoDent® denture nel dispositivo / De acordo com os parâmetros 
armazenados para a FotoDent® denture no dispositivo

Wellenlänge / Wavelength / Longueur 
d‘onde / Longitud de onda / Golflengte /  
Lunghezza d’onda / Comprimento de onda

410 nm 280–700 nm 280–700 nm

Entsprechend der hinterlegten Parameter für FotoDent® denture im Gerät /  
According to respective parameter set for FotoDent® denture / Selon 
les paramètres enregistrés pour FotoDent® denture dans l‘appareil /  
En conformidad con los parámetros establecidos para el FotoDent® denture 
en el dispositivo / Overeenkomstig de parameters die voor FotoDent® 
denture in het apparaat zijn opgeslagen / Conformemente ai parametri  
salvati per FotoDent® denture nel dispositivo / De acordo com os parâmetros 
armazenados para a FotoDent® denture no dispositivo

Aushärtezeit / Curing time / Durée de  
durcissement / Tiempo de endurecimiento /  
Uithardingstijd / Tempo d‘indurimento / 
Tempo de cura

12 Min. gesamt

12 Min. + 1 Min. Gas-Vorströmzeit /  
gas pre flow / de pré-écoulement du 
gaz / de tiempo de flujo previo del  
gas / gas-voorstroomtijd / durata 
pre-gas / de tempo de pré-fluxo 
de gás

2 x 4000 Blitze, nach den ersten 4000 Blitzen wenden, Nachhär-
tung unter Verwendung des UV-B Blocker-Einsatzes und Stickstoff /  
2 x 4000 flashes, turnaround after 4000 flashes, UV-B block 
bowl and nitrogen / 2 x 4000 flashs, retourner après les 4000 
premiers flashs, post-d urcissement en utilisant l’embout inhi-
biteur d’UV-B et de l’azote / 2 x 4000 flashes, inversión tras los 
primeros 4000, templado posterior utilizando el bloqueador UV-B 
y nitrógeno / 2 x 4000 flitsen, na de eerste 4000 flitsen keren, 
naharding met behulp van het UV-B-blocker-inzetstuk en stikstof /  
2 x 4000 flash, girare dopo i primi 4000 flash, post-indurimento 
utilizzando l’inserto di fissaggio UV-B e azoto / 2 x 4000 flashes, 
rodar após os primeiros 4000 flashes, pós-cura com a inserção 
do bloqueador UV-B e nitrogénio.

Entsprechend der hinterlegten Parameter für FotoDent® denture im Gerät /  
According to respective parameter set for FotoDent® denture / Selon 
les paramètres enregistrés pour FotoDent® denture dans l‘appareil /  
En conformidad con los parámetros establecidos para el FotoDent® 
denture en el dispositivo / Overeenkomstig de parameters die voor  
FotoDent® denture in het apparaat zijn opgeslagen / Conformemente ai 
parametri  salvati per FotoDent® denture nel dispositivo / De acordo com 
os parâmetros armazenados para a FotoDent® denture no dispositivo

Glossar / Glossary / Glossaire / Glosario / Woordenlijst / Glossario /  
Glossári

Verwendbar bis / Use-by date / Date d’expiration / Fecha de ca-
ducidad / Te gebruiken tot / Data di scadenza / Data de validade

Gebrauchsanweisung beachten / Please note instructions for use /  
Respecter le mode d‘emploi / Observar las indicaciones de uso /  
Gebruiksaanwijzing raadplegen / Osservare le istruzioni per l‘uso /  
Ver por favor as instruções de uso

Temperaturbegrenzung / Temperature limitation / Limite de 
température / Limitación de temperatura / Temperatuur geli-
miteerd / Limitazione di temperatura / Limitação de temperatura

Hersteller / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabrikant / 
Fabbricante / Fabricante

Chargennummer / Batch code / Numéro de lot / Número de lote /  
Batchcode / Numero di lotto / Código de lote

Artikelnummer / Item number / Numéro d‘article / Número de 
artículo / Artiklnummer / Numero d‘articolo / Número do artigo

Rx only

Verwendung nur durch Fachpersonal / Use only by professionals /  
Utilisation par du personnel spécialisé uniquement / Sólo podrá 
ser utilizado por personal especializado / Gebruik alleen door 
gekwalificeerd personeel / Utilizzo solo da parte di professionisti /  
Uso exclusivo por profissionais

Vor Sonneneinstrahlung schützen / Protect from sunlight / 
Protéger contre les rayons de soleil / Proteger de la radiación 
solar / Beschermen tegen zonlicht / Proteggere dai raggi solari /  
Proteger da luz solar

Medizinprodukt / Medical device / Dispositif médical / pro-
ducto sanitario / Medisch hulpmiddel / Dispositivo medico / 
Dispositivo médico

CE-Kennzeichnung zur Konformität gemäß den Anforderungen 
an Medizinprodukte / CE marking of conformity according to the 
requirements for medical devices / Marquage CE de conformité 
selon les exigences applicables aux dispositifs médicaux / Mar-
cado CE de conformidad según los requisitos de inscripción de 
productos médicos / EG-Conformiteitsmarkering / Marcatura 
CE di conformità secondo i requisiti per i dispositivi medici / 
Marcação CE de conformidade 

Nanopartikel enthalten / Nanoparticles contained / contient des 
nanoparticules / contiene nanopartículas / bevat nanodeeltjes / 
Contiene nanoparticelle / Contém nanopartículas

MADE IN 
GERMANY

Hergestellt in Deutschland / Made in Germany / Fabriqué en 
Allemagne / Fabricado en Alemania / Made in Germany /  
Prodotto in Germania / Fabricado na Aleman

Ausgabedatum / Date of issue / Date d‘edition / Fecha de emision /  
Uitgiftedatum / Data di pubblicazione / Data de emissao:   
2023-06-28/Rev. 00
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Lieferformen / Forms of delivery / Modes de livraison / Formas de 
entrega / Leveringsvormen / Imballaggio / Formulários de entrega

1.000 g
 D35500

FotoDent® denture
rosa-transparent / pink transparent / rose transparent /  
rosa transparente / roze-transparant/ rosa trasparente / 
rosa transparente

1.000 g
 D35501

FotoDent® denture
rosa-opak / pink opaque / rose opaque / rosa opaco /roze 
ondoorzichtig / rosa opaco / opaco rosa

3.1 Vorbereitung / Preparation / Traitement préalable / Preparación / 
Voorbereiding / Preparazione / Preparação

Abbildung 2 / Figure 2 / Illustration 2 / Figura 2 / Afbeelding 2 / Figura 2 /  
Imagem 2

Abbildung 1 / Figure 1 / Illustration 1 / Figura 1 / Afbeelding 1 / Figura 1 /  
Imagem 1

1. Merkmale/Eigenschaften; Characteristics/Properties; Caractéristiques/ 
Propriétés; Propiedades/características; Kenmerken/eigenschappen;  
Caratteristiche/Proprietà; Características/Propriedades

Einheit / Units / Unité / 
Unidad / Eenheid / 
Unità / Unidade 

Wert / Specifications / Valeur / 
Valor / Waarde / Valore / Valor

Vor der Aushärtung (flüssiger Zustand) / Before curing (liquid state) / Avant le durcissement (état liquide) / Antes del endurecimiento (estado 
líquido) / Vóór de uitharding (vloeibare toestand) / Prima dell’indurimento (stato liquido) / Antes da cura (estado líquido) 

Viskosität / Viscosity / Viscosité / Viscosidad / Viscositeit / Viscosità / Viscosidade cps >1000 und/and/et/y/en/e/e <2000

Dichte / Density / Densité / Densidad / Dichtheid / Densità / Densidade g/cm3 >1,05 und/and/et/y/en/e/e <1,2

Nach der Aushärtung / After curing / Après le durcissement / Tras el endurecimiento / Na de uitharding / Dopo l’indurimento / Após a cura  

Dichte / Density / Densité / Densidad / Dichtheid / Densità / Densidade g/cm3 >1,15 und/and/et/y/en/e/e <1,25

Biegefestigkeit / Flexural strength / Résistance à la flexion / Resistencia a la flexión / Buigvastheid /  
Resistenza alla flessione / Resistência à flexão MPa >80

Elastizitätsmodul / Flexural Modulus / Module d’élasticité / Módulo de elasticidad /  
Elasticiteitsmodule / Modulo di elasticità / Módulo de elasticidade MPa >2000

componenten met perslucht drogen. Voor een bijzonder effectieve reiniging 
met isopropanol wordt het gebruik van explosieveilige ultrasoonsystemen 
aanbevolen.

3.5 Naharding
Zie overzicht na naharding.
•  Vervolgens de FotoDent® denture-basis in een oven op 90 °C gedurende  

10 minuten temperen.
3.6 Afwerking
•  Advies: om het oppervlak glad te maken de prothese boenen of lakken. Voor 

het lakken zijn Plaquit en NanoVarnish optimaal geschikt.

4. Belangrijke aanwijzingen
•  Om de prothesetanden in de FotoDent® denture-basis vast te zetten, adviseren 

wij VITA VIONIC® BOND of IvoBase CAD Bond.
•   Verwijder de houder uit de printer en filter het hars met een fijne verfzeef 

van 190 micron indien: 
- de print ten dele of geheel mislukt is of 
-  eeltjes van gepolymeriseerde residu’s in de houder zichtbaar zijn of aan 

de bodem kleven
•  Om bellen te voorkomen laat u het materiaal na de filtratie 1 tot 2 uur rusten 

alvorens het verder te gebruiken.“
•  Gooi de FotoDent® denture weg en vervang deze door een nieuwe batch indien 

verontreiniging, klaarblijkelijke gelvorming of polymerisatie na de filtratie 
waargenomen kan worden.“

• Vermeng geen verschillende batches van FotoDent® denture.
•  Om aantasting van de materiaalkwaliteit te voorkomen, moet het vloeibare 

materiaal worden beschermd tegen licht. Afwijkingen van het vermelde fabri-
cageproces kunnen de biologische veiligheid beïnvloeden en leiden tot gewij-
zigde mechanische eigenschappen en/of kleurafwijkingen van het materiaal.

•  De specificaties en de biocompatibiliteit werden gevalideerd met behulp van 
de eerdergenoemde printers, de respectieve software (Autodesk® Netfabb,  
Composer, Dreve ElementS) en de gespecificeerde procesparameters. Wijzigin-
gen in de procesuitrusting, de parameters of de software kunnen ertoe leiden 
dat het eindproduct buiten de specificaties ligt.

•  Neem contact op met Dreve Dentamid GmbH voor een overzicht van de ge-
valideerde software en proceshardware.

5. Reiniging 
Vóór het eerste gebruik op de patiënt moeten de prothesebases met specifiek 
gangbare reinigingsmiddelen worden gereinigd. Het gebruik van agressieve 
reinigingsmiddelen kan het materiaal en het oppervlak beschadigen. Langdurig 
contact van de prothese met sterk kleurende dranken (bv. thee of koffie) kan tot 
verkleuring van de prothese leiden.

6. Desinfectie
Voor desinfectie raden wij het gebruik aan van een 0,2% chloorhexidineoplossing 
of een 0,5% natriumhypochlorietoplossing met een inwerktijd van 5 minuten; 
daarna goed laten drogen.

7. Sterilisatie
FotoDent® denture is niet steriliseerbaar.

8. Lotnummer / houdbaarheidsdatum
Het lotnummer en de houdbaarheidsdatum bevinden zich op elke  
FotoDent® guide verpakking. Gelieve bij reclamaties altijd het lotnummer aan 
te geven. Gebruik het product niet nadat de houdbaarheidsdatum verstreken is.

9. Waarschuwingen / Mogelijke gevaren
Waarschuwingen en veiligheidsaanwijzingen zijn te vinden op het productetiket 
en/of in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. 

10. Afvoeren
Afvoeren van de inhoud/verpakking volgens de plaatselijke/regionale/nationale/ 
internationale voorschriften en het veiligheidsinformatieblad.
Zie hiervoor eveneens de informatie in het veiligheidsinformatieblad.

11. Ernstige incidenten
Alle ernstige incidenten die in verband met het product optreden, dienen te 
worden gemeld aan de fabrikant en de verantwoordelijke instantie van de lid-
staat waarin de gebruiker en/of patiënt woonachtig is.

FotoDent® denture 

Destinazione d’uso
Materiale fotoindurente per la realizzazione di basi per protesi dentali.
Indicazione: Basi per protesi rimovibili
Controindicazione: In caso di allergia ad uno o più dei componenti.
Gruppi di pazienti target: Pazienti con mascella e/o mandibola parzialmente 
o completamente edentula.
Utenti previsti: L‘odontotecnico o i tecnici specializzati del laboratorio  
odontotecnico sono responsabili della produzione delle basi per protesi con 
stampa 3D. Il dentista impiega le protesi finite sul paziente.

1. Requisiti / attrezzatura
Stampante: Rapid Shape: D20II, D30II, D90II, D20+, D30+ (385nm), Asiga: 
MAX UV, PRO 4K (385nm), Dreve: Phrozen Sonic XL 4K (qualified by Dreve) / 
Phrozen Sonic XL 4K 2022 (qualified by Dreve)
Software: Autodesk Netfabb®, Composer, Dreve ElementS
Unità di postindurimento:  PCU LED N2, FotoDent Flash, Otoflash G171, RS cure.
Per l’utilizzo di attrezzature diverse, si prega di contattarci.

Proprietà dei materiali basilari
Vedi tabella 1. Vedi scheda tecnica (TDS). Disponibile su richiesta.

2. Condizioni di lavorazione
2.1 File digitale della base per protesi
2.1.1  Formato del file: file STL
2.1.2  Design digitale: base per protesi o piastra di base
2.2 Stampante Asiga e software
2.2.1  Hardware: Consultare le istruzioni per l’uso nel manuale della stampante.
2.2.2   Software della stampante Asiga (Composer): Consultare le istruzioni per 

l’uso nel manuale della stampante.
2.2.3  Parametri di stampa 
 a) Spessore dello strato: 50 μm
 b) Orientamento ottimale: orientamento inclinato di 0–15 gradi
 c) Dimensioni del supporto: variabili a seconda del tipo di supporto scelto
 d)  Posizionamento del supporto: nell‘area del perimetro esterno della base per 

protesi e della regione labiale. Il lato labiale è rivolto verso la piattaforma di 
costruzione.

2.2.4 Condizioni ambientali 
 a)  Temperatura nello spazio di costruzione della MAX UV/PRO 4K:  

35 °C ± 3 °C
 b) Umidità atmosferica: 30–70 %
2.3 Stampante Rapid Shape e software
2.3.1  Hardware: Consultare le istruzioni per l’uso nel manuale della stampante.
2.3.2  Software della stampante Rapid Shape (Autodesk netfabb®): Consultare 

le istruzioni per l’uso nel manuale della stampante.
2.3.3 Parametri di stampa 
 a) Orientamento ottimale: orientamento inclinato di 0–15 gradi 
 b) Dimensioni del supporto: variabili a seconda del tipo di supporto scelto
 c)  Posizionamento del supporto: nell‘area del perimetro esterno della base per 

protesi e della regione labiale. Il lato labiale è rivolto verso la piattaforma di 
costruzione.

2.3.4 Condizioni ambientali 
 a)   Temperatura di stampa: consultare le istruzioni per l’uso nel manuale 

della stampante.
 b) Umidità atmosferica: 30–70%
2.4 Stampante Dreve Phrozen e software
2.4.1  Hardware: Consultare le istruzioni per l’uso nel manuale della 

stampante.
2.4.2  Software della stampante Dreve Phrozen (Dreve ElementS): Consultare le 

istruzioni per l’uso nel manuale della stampante.
2.4.3 Parametri di stampa
 a) Orientamento ottimale: 10 gradi ± 2,5 gradi di orientamento inclinato
 b) Dimensioni del supporto: variabili a seconda del tipo di supporto scelto
 c)  Posizionamento del supporto: nell‘area del perimetro esterno della 

base per protesi e della regione labiale. Il lato labiale e rivolto verso la 
piattaforma di costruzione.

2.4.4 Condizioni ambientali
 a)  Temperatura di stampa: consultare le istruzioni per l’uso nel manuale 

della stampante.
 b) Umidita atmosferica: 30–70%
2.5 Fotopolimerizzatori consigliati per il post-indurimento
2.5.1 Dispositivi di post-indurimento UV
    Vedi panoramica post-curing 2.5.1.
2.6 Avvertenza
Le specifiche e la biocompatibilità sono state confermate utilizzando la suddetta 
stampante, i relativi software (Autodesk® Netfabb, Composer, Dreve ElementS) 
e i parametri processuali indicati.

3. Descrizione del processo
3.1 Preparazione
•  Orientamento ottimale della base per protesi per la stampa: orientamento 

inclinato di 0–15 gradi. Il lato labiale è rivolto verso la piattaforma di costru-
zione, come mostrato, ad esempio, nelle figure al punto 3.1.

•  Per la lavorazione di materiale liquido si consiglia di indossare dispositivi 
di protezione individuale, per es. guanti idonei, occhiali di protezione, ecc.

•  Scuotere bene il materiale 1 ora prima dell‘uso nel contenitore originale per 
almeno 30 secondi.

•  Versare il materiale con cautela nel contenitore previsto dell’impianto di 
produzione.

•  Consultare inoltre le istruzioni per l’uso nel manuale allegato alla stampante.
•  Rimuovere eventuali bollicine con un oggetto idoneo.

Temperature di lavorazione 

Rapid Shape 23 ± 3 °C

Asiga 35 ± 3 °C

Phrozen 23 ± 3 °C

3.2 Processo di stampa
•  Selezionare il profilo per FotoDent® denture nel software della stampante. 

Assicurarsi che il software utilizzato sia aggiornato.
    Rapid Shape:   FotoDent® denture pink opaque #D35501
  FotoDent® denture pink transparent #D35500
  Asiga:   FotoDent® denture pink opaque_D35501.ini
  FotoDent® denture pink transparent_D35500.ini
 Dreve Phrozen:  Dreve FotoDent denture pink opaque v4_1 

Dreve FotoDent denture pink transparent v4_1
•  Avvio del processo di stampa.
3.3  Lavorazione dopo il processo di stampa
•  Dopo aver completato il processo di costruzione si consiglia di procedere  

direttamente con la post-lavorazione (v. passaggi successivi).
•  Dopo aver avviato la piattaforma si consiglia un tempo di sgocciolamento 

di ca. 10 minuti.
•  Rimuovere i componenti dalla piattaforma.
3.4 Pulizia
•    Pre-lavare i componenti stampati in un contenitore separato con 97 % di 

alcool isopropilico (IPA) in bagno ad ultrasuoni per 2 minuti, infine lavare 
per altri 2 minuti in un contenitore con alcool isopropilico appena versato/
pulito. Asciugare i componenti stampati con aria compressa. Per una pulizia 
particolarmente efficace con alcool isopropilico, si consiglia l‘uso di impianti 
ad ultrasuoni antideflagranti.

3.5 Postindurimento
Vedere la panoramica postindurimento. 
•  Infine, temperare la base FotoDent® denture in un forno a 90 °C per 10 minuti.
3.6 Rifinitura
•  Raccomandazione: per levigare la superficie lucidare o verniciare la protesi. 

Plaquit e NanoVarnish si prestano ottimamente alla verniciatura.

4.  Indicazioni importanti
•   Per il fissaggio dei denti artificiali nella base FotoDent® denture consigliamo 

 VITA VIONIC® BOND o IvoBase CAD Bond.
•  Rimuovere il contenitore dalla stampante e filtrare la resina con un  

setaccio per pittura a maglie sottili da 190 micron, se:

    - la stampa non è parzialmente o completamente andata a buon fine, oppure se 
-  nel contenitore sono visibili particelle di residui polimerizzati o se tali residui 

aderiscono al fondo.
•  Per prevenire la formazione di bolle, dopo la filtrazione lasciar riposare il materiale per  

1 o massimo 2 ore prima di continuare ad utilizzarlo.
•  Smaltire e sostituire FotoDent® denture con un nuovo lotto se si notano impurità, 

gelificazione evidente o polimerizzazione dopo la filtrazione.
•  Non mischiare lotti diversi di FotoDent® denture.
•  Per evitare di compromettere la qualità del materiale, non esporre il materiale 

liquido alla luce diretta del sole. Cambiamenti rispetto al processo di realiz-
zazione esposto possono compromettere la sicurezza biologica, modificare le 
proprietà meccaniche e/o cambiare il colore del materiale.

•  Le specifiche e la biocompatibilità sono state confermate utilizzando la suddetta 
stampante, il relativo software (Autodesk® Netfabb, Composer, Dreve ElementS) 
e i parametri processuali indicati. A causa di modifiche all‘attrezzatura di 
processo, ai parametri o al software, il prodotto finale potrebbe non rientrare 
nelle specifiche. 

•  Contattare Dreve Dentamid GmbH per un elenco dei software e dell‘hardware 
di processo convalidati.

5. Pulizia 
Prima della prima applicazione sul paziente, le basi per protesi dovrebbero essere 
pulite con detergenti per protesi dentarie, consigliati per protesi in acrilato. 
L‘utilizzo di detergenti aggressivi può danneggiare il materiale e la superficie. 
Un contatto prolungato della protesi con bevande fortemente macchianti (ad es. 
tè o caffè) può causare un‘alterazione del colore della protesi.

6. Disinfezione
Per la disinfezione raccomandiamo l’utilizzo di una soluzionea base di clorexidina 
al 0,2% o una soluzione a base di ipoclorito di sodio allo 0,5% con un tempo di 
esposizione di 5 min., successivamente lasciar asciugare bene.

7. Sterilizzazione
FotoDent® denture non può essere sterilizzato.

8. Numero del lotto / data di scadenza
Il numero del lotto e la data di scadenza sono collocati su ciascuna confezione 
di FotoDent® guide. In caso di reclami, indicare sempre il numero del lotto. Non 
utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza.

9. Avvertenze / pericoli possibili
Per gli avvisi di pericoli e di sicurezza, fare riferimento all’etichetta del prodotto 
e/o alla relativa scheda di sicurezza.

10. Smaltimento
Smaltimento del contenuto/del contenitore conformemente alle norme locali/
regionali/nazionali/internazionali e alla scheda dei dati di sicurezza.
A tal proposito consultare anche le informazioni sulla scheda dati di sicurezza.

11. Gravi incidenti
Tutti gli incidenti concernenti il prodotto verificatisi devono essere segnalati 
al produttore e all’autorità competente dello Stato comunitario in cui risiede 
l’utente e/o il paziente.

FotoDent® denture 

Utilização prevista
Material de fotopolimerização para produção de base de prótese dentária.
Indicação: Próteses dentárias removíveis
Contraindicação: Em caso de alergia a um ou mais componentes.
Grupos-alvo de pacientes: Pacientes com um maxilar superior e/ou inferior 
parcial ou completamente edêntulos.
Utilizadores pretendidos: O técnico dentário ou o pessoal especializado do 
laboratório dentário é responsável pela produção da base da prótese em im-
pressão 3D. O dentista utiliza a prótese acabada no paciente.

1. Requisitos / equipamento
Impressora: Rapid Shape: D20II, D30II, D90II, D20+, D30+ (385nm), Asiga: 
MAX UV, PRO 4K (385nm), Dreve: Phrozen Sonic XL 4K (qualified by Dreve) / 
Phrozen Sonic XL 4K 2022 (qualified by Dreve)

Software: Autodesk Netfabb®, Composer, Dreve ElementS
Unidades de pós-cura: PCU LED N2, FotoDent Flash, Otoflash G171, RS cure 
Contacte-nos se desejar utilizar outro equipamento.

Propriedades básicas dos materiais
Ver quadro 1. Ver ficha técnica (FT). Disponível mediante pedido.

2. Condições de preparação
2.1 Dados digitais da base da prótese
2.1.1 Formato do ficheiro: ficheiro STL
2.1.2 Design digital: base da prótese ou placa de base
2.2 Impressora e software Asiga
2.2.1  Hardware: ver instruções de utilização no manual fornecido com a im-

pressora.
2.2.2   Software da impressora Asiga (Composer): ver instruções de utilização no 

manual fornecido com a impressora.
2.2.3  Parâmetros de impressão
 a) Espessura da camada: 50 μm
 b) Alinhamento otimizado: alinhamento inclinado de 0–15 graus
 c) Tamanho dos suportes: varia de acordo com o tipo de suporte selecionado
 d)  Colocação dos suportes: na área da circunferência externa da base da prótese 

e na região labial. O lado labial está virado para a plataforma de construção.
2.2.4 Condições ambientais 
 a) Temperatura na sala de instalação do MAX UV/PRO 4K: 35 °C ± 3 °C 
 b) Humidade do ar: 30–70 %
2.3 Impressora e software Rapid Shape
2.3.1  Hardware: ver instruções de utilização no manual fornecido com a im-

pressora.
2.3.2  Software da impressora Rapid Shape (Autodesk netfabb®): ver instruções 

de utilização no manual fornecido com a impressora.
2.3.3 Parâmetros de impressão 
 a) Espessura da camada: 50 μm
 b) Alinhamento otimizado: alinhamento inclinado de 0–15 graus
 c) T amanho dos suportes: varia de acordo com o tipo de suporte selecionado
 d)  Colocacao dos suportes: na area da circunferencia externa da base da 

protese e na regiao labial. O lado labial esta virado para a plataforma de 
construcao.

2.3.4  Condições ambientais 
 a)  Temperatura para a impressora: ver as instruções de utilização no 

manual fornecido com a impressora.
 b) Humidade do ar: 30–70 %
2.4 Impressora e software Dreve Phrozen
2.4.1  Hardware: ver instrucoes de utilizacao no manual fornecido com a 

impressora.
2.4.2  Software da impressora Dreve Phrozen (Dreve ElementS): ver instrucoes 

de utilizacao no manual fornecido com a impressora.
2.4.3  Parametros de impressao
 a) Espessura da camada: 100 μm
 b) Alinhamento otimizado:Alinhamento inclinado de 10 graus ± 2,5 graus
 c)  T amanho dos suportes: varia de acordo com o tipo de suporte selecio-

nado
 d)  Colocacao dos suportes: na area da circunferencia externa da base da 

protese e na regiao labial. O lado labial esta virado para a plataforma 
de construcao.

2.4.4 Condicoes ambientais
 a)  Temperatura para a impressora: ver as instrucoes de utilizacao no 

manual fornecido com a impressora.
 b) Humidade do ar: 30–70 %
2.5  Dispositivos de cura por luz recomendadas para pós-cura
2.5.1 Dispositivos de pós-cura
 Ver visão geral pós-cura 2.5.1.
2.6 Nota
As especificações e biocompatibilidade foram validadas com as impressoras 
anteriormente mencionadas, o respetivo software associado (Autodesk® Netfabb,  
Composer, Dreve ElementS) e os parâmetros de processo especificados.

3.5 Nachhärtung / Post Curing / Post-durcissement / Templado posterior / Naharding / Postindurimento / Pós-cura

ASIGA
Rapid Shape
Phrozen

PCU LED N2

12 Min. bei 80 % Lichtleistung (inkl. Stickstoff) / 12 min, 80 % light output (incl. nitrogen) / 12 min. à 80 % de puissance 
lumineuse (azote incl.) / 12 min. con el 80% de potencia lumínica (incl. nitrógeno) / 12 min. bij 80 % lichtvermogen 
(incl. stikstof) / 12 min. all‘80 % di potenza luminosa (incl. azoto) / 12 min. a 80 % de potência de luz (incl. nitrogénio) 

ASIGA
Rapid Shape

FotoDent® flash 12 Min. + 1 Min. Gas-Vorströmzeit / gas pre flow / de pré-écoulement du gaz / de tiempo de flujo previo del gas /  
gas-voorstroomtijd / durata pre-gas / de tempo de pré-fluxo de gás

ASIGA
Rapid Shape

Otoflash G171

2 x 4000 Blitze, nach den ersten 4000 Blitzen wenden, Nachhärtung unter Verwendung des UV-B Blocker-Einsatzes und Stickstoff /  
2 x 4000 flashes, turnaround after 4000 flashes, UV-B block bowl and nitrogen / 2 x 4000 flashs, retourner après les  
4000 premiers flashs, post-durcissement  en utilisant l’embout inhibiteur d’UV-B et de l’azote / 2 x 4000 flashes, inversión 
tras los primeros 4000, templado posterior utilizando el bloqueador UV-B y nitrógeno / 2 x 4000 flitsen, na de eerste  
4000 flitsen keren, naharding met behulp van het UV-B-blocker-inzetstuk en stikstof / 2 x 4000 flash, girare dopo i primi 
4000 flash, post-indurimento utilizzando l’inserto di fissaggio UV-B e azoto / 2 x 4000 flashes, rodar após os primeiros 
4000 flashes, pós-cura com a inserção do bloqueador UV-B e nitrogénio.

Rapid Shape RS cure Entsprechend der hinterlegten Parameter für FotoDent® denture im Gerät / According to respective parameter set for  
FotoDent® denture / Selon les paramètres enregistrés pour FotoDent® denture dans l‘appareil / En conformidad con los  
parámetros establecidos para el FotoDent® denture en el dispositivo / Overeenkomstig de parameters die voor  
FotoDent® denture in het apparaat zijn opgeslagen / Conformemente ai parametri  salvati per FotoDent® denture nel 
dispositivo / De acordo com os parâmetros armazenados para a FotoDent® denture no dispositivo

3. Descrição do processo
3.1 Preparação
•  Alinhamento otimizado da base da prótese para impressão: alinhamento incli-

nado de 0–15 graus. O lado labial está virado para a plataforma de construção, 
ccomo mostrado, por exemplo, nos números do ponto 3.1.

•  Durante o processamento do material líquido, recomendamos usar equipamento 
de proteção individual, por exemplo luvas adequadas, óculos de proteção, etc.

•  Agitar bem o material no recipiente original durante pelo menos 30 segundos 
1 hora antes da utilização.“

•  Verter cuidadosamente o material no recipiente previsto da unidade de 
produção.

• Observar também as instruções de aplicação no manual anexo da impressora.
•  Remover quaisquer bolhas com um objeto limpo.

Temperaturas de processamento

Rapid Shape 23 ± 3 °C

Asiga 35 ± 3 °C

Phrozen 23 ± 3 °C

3.2 Processo de impressão
•  Selecionar o perfil correspondente para FotoDent® denture no software da 

impressora. Confirmar que é utilizada a versão mais recente do software.
  Rapid Shape:   FotoDent® denture pink opaque #D35501 

FotoDent® denture pink transparent #D35500
  Asiga:   FotoDent® denture pink opaque_D35501.ini 

FotoDent® denture pink transparent_D35500.ini
 Dreve Phrozen:  Dreve FotoDent denture pink opaque v4_1 

Dreve FotoDent denture pink transparent v4_1
•  Início do processo de impressão.
3.3 Processamento após o processo de impressão
•  Após a conclusão do processo de construção, é aconselhável o pós-processa-

mento direto (ver os passos seguintes).
•  Depois de a plataforma ser levantada, é recomendado um tempo de gotejamento 

de aproximadamente 10 minutos.
•   Remover os componentes da plataforma.
3.4  Limpeza
•  Pré-lavar os componentes impressos num recipiente separado com 97% de 

isopropanol (IPA) com um banho ultrassónico durante 2 minutos, depois lavar 
num recipiente com isopropanol fresco/limpo durante mais 2 minutos. Secar 
os componentes impressos com ar comprimido. Para uma limpeza particular-
mente eficaz com isopropanol, recomenda-se a utilização de equipamento 
ultrassónico à prova de explosão.

3.5 Pós-cura
Ver visão geral pós-cura.
•  Depois temperar a base da FotoDent® denture num forno a 90 °C durante 

10 minutos.
3.6 Acabamento
•  Recomendação: polir ou envernizar a prótese para suavizar a superfície. Os 

vernizes Plaquit e NanoVarnish são ideais para envernizar.

4. Notas importantes
•  Para fixar os dentes da prótese na base da FotoDent® denture, recomendamos 

VITA VIONIC® BOND ou IvoBase CAD Bond.
•  Retirar o recipiente da impressora e filtrar a resina através de uma fina tela 

de tinta de 190 mícrones, se: 
- a impressão falhou parcial ou completamente, ou 
-  partículas de resíduos polimerizados são visíveis no recipiente ou colam-se 

ao fundo.
•  Para evitar bolhas, deixar o material descansar durante 1 a 2 horas após a 

filtragem antes de continuar a ser utilizado.
•  Descartar e substituir a FotoDent® denture por um novo lote se for possível 

observar contaminação, gelificação óbvia ou polimerização após filtragem.
•  Não misturar diferentes lotes de FotoDent® denture.
•  Para evitar a deterioração da qualidade do material, o material líquido não deve 

ser exposto à luz. Os desvios em relação ao processo de fabrico mencionado 

podem prejudicar a segurança biológica, resultar na alteração das propriedades 
mecânicas e/ou em divergências na cor do material.

•  As especificações e biocompatibilidade foram validadas com as impressoras 
anteriormente mencionadas, o respetivo software associado (Autodesk®  
Netfabb, Composer, Dreve ElementS) e os parâmetros de processo especificados. 
Alterações no equipamento, parâmetros ou software do processo podem 
resultar no produto final estar fora das especificações. 

•  Contacte a Dreve Dentamid GmbH para uma visão geral do software e hardware 
de processo validados.

5. Limpeza
Antes da primeira utilizaçãono paciente, as bases da prótese devem ser limpas 
com produtos de limpeza de próteses recomendados para próteses acrílicas, 
A utilização de agentes de limpeza agressivos pode danificar o material e a 
superfície. O contacto prolongado da prótese com bebidas fortemente corantes 
(por exemplo, chá ou café) pode levar a uma descoloração da prótese.

6. Desinfeção
Para desinfeção, recomendamos a utilização de uma solução de clorexidina a 
0,2% ou solução de hipoclorito de sódio a 0,5% com um tempo de contacto de 
5 minutos, depois deixar secar bem.

7. Esterilização
A resina FotoDent® denture não pode ser esterilizada.

8. Número do lote / data de validade
O número do lote e a data de validade podem ser consultados em cada pacote 
da resina FotoDent® guide. Em caso de reclamações, indicar sempre o número 
do lote. Não utilizar o produto após o fim da data de validade.

9. Avisos / possíveis perigos
As informações sobre perigos e de segurança podem ser consultadas no rótulo 
do produto e/ou na folha de dados de segurança correspondente.

10. Eliminação
Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com os regulamentos locais/ 
regionais/nacionais/internacionais e de acordo com a ficha de dados de segurança.  
Ver também a informação na ficha de dados de segurança.

11. Incidentes graves
Todos os incidentes graves relacionados com o produto devem ser comunicados 
ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro onde o utilizador 
e/ou paciente se encontram sediados.


